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Auftraggeber: Herr Felix Blaschke

Auftrag vom: 04.06.2020

Probeneingang: 03.06.2020

Prifauftrag: 1. Sichtpriifung nach dem ,Prifgrundsatz fiir Corona SARS-Cov-2 Pandemie

Atemschutzmasken” Rev. 2 vom 02.06.2020, Punkt 2.2

2. Uberprifung der Kennzeichnung und der Informationen des Herstellers
nach dem ,Priufgrundsatz fur Corona SARS-Cov-2 Pandemie
Atemschutzmasken” Rev. 2 vom 02.06.2020, Punkt 2.7

3. Anlegeprifung nach dem ,Prifgrundsatz fir Corona SARS-Cov-2
Pandemie Atemschutzmasken” Rev. 2 vom 02.06.2020, Punkt 2.3

4. Bestimmung des Atemwiderstandes nach dem ,Prifgrundsatz fur
Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken” Rev. 2 vom
02.06.2020, Punkt 2.6.1*

5. Bestimmung des Durchlasses des Filtermediums (Paraffinél) nach dem
,Prufgrundsatz fir Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken”
Rev. 2 vom 02.06.2020, Punkt 2.4.1*

* Prifung im Unterauftrag

Proben: 21 Abgabeeinheiten Atemschutzmasken [ jeweils 1 Maske pro
Folienbeutel mit Einlegezettel],
Gesundheitsunbedenklichkeitserklarung vorhanden

lhre Registriernummer: M110520/04

Auftraggeber: Sentias GmbH & Co. KG
Hersteller: Sentias GmbH & Co. KG
Prufgegenstand: Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmaske
(CPA)
Modell / Produkt- Modell: DE.W42
bezeichnung:
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Bild der CPAs aus drei Abgabeeinheiten:

Probenahme:

Durchfiihrung der
Prufung:

o™
~4
= |
w
D'_
9
- T
O s
=

Verwendung nur flr

den Infektionsschutz

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber.

Die Messprobenentnahme, Konditionierung und die Prifdurchfihrung
erfolgten nach den im Prifauftrag genannten Vorschriften.
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Prufergebnisse:

1. Sichtprfung

Schutz vor mechanischer Beschadigung:

Schutz vor Verunreinigung:
Starker Eigengeruch:

Sich ablésende Partikel oder Fasern
(nach mechanischer Beanspruchung):

Aussagen ,totet Bakterien® / ,totet
Viren® auf der Verpackung:

Anzahl der Filterlagen der Masken
aus 3 Verackungseinheiten:

Die Anforderungen sind erfiilit.

ja
ja

nein

nein

nein

jeweils 4 Lagen

2. Kennzeichnung und Informationen des Herstellers

Angaben zum Hersteller:
Typidentische Kennzeichnung:

Sitz sowie richtiges An- und Ablegen
in deutscher Sprache:

Hinweise zur ,Verwendung nur fur
den Infektionsschutz*

in deutscher Sprache:

Nicht erlaubte Kennzeichnungs-

elemente
(auch nicht als Eigenschaft erwahnt):

Die Anforderungen sind erfiillt.

3. Anlegepriifung

Leichtes An- und Ablegen:

Ausreichender Halt durch Kopfbanderung:

Dichtsitz am Gesicht der Testperson:
Eignung des Nasenblgels:

Offensichtliche Undichtigkeit im Bereich der Dichtlinie erkennbar:

Die Anforderungen sind erfiilit.

vorhanden

vorhanden

vorhanden

vorhanden

nicht vorhanden
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4. Atemwiderstand
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Atemwiderstand Soll Mittelwert Maximum Minimum
[mbar] [mbar] [mbar] [mbar]

bei 95 I/min <3,0 0,92 0,94 0,88

(Einatmung)

bei 160 I/min <30 1.53 1,57 1,49

(Ausatmung)

Die Anforderungen sind erfiilit.

5. Durchlass Filtermedium (Prifung mit Paraffinél-Aerosol)

Durchlass Soll Mittelwert Maximum Minimum

Filtermedium (%] [%] (%] [%]

bei 95 I/min <6,0 1,39 1,62 1,14

Die Anforderungen sind erfiillt.

Endergebnis:

Die Anforderungen nach dem ,,Priifgrundsatz fiir Corona SARS-Cov-2 Pandemie
Atemschutzmasken Rev. 2 vom 02.06.2020” sind erfiilit.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriften Objekte. Eine Aussage Uber die
GleichmaRigkeit der Produktion lasst sich hieraus nicht ableiten.

Ohne schriftliche Genehmigung der Prifstelle darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt
werden.
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Dr. Klobes
Leiter der Prufstelle



